3T-MR装置におけるADC計測用 ファントムおよび計算式の開発 by Hara, Marina
 氏 名 
学 位 
専門分野の名称 
















A new phantom and empirical formula for apparent diffusion 
coefficient measurement Of a 3 tesla MRI scanner(3T-MR 装
置における ADC 計測用 ファントムおよび計算式の開発) 
飯田 征二 教授   浅海 淳一 教授 




MR 装置で計測される見かけの拡散係数（ADC 値）は, 分子の拡散現象を数値化したもので, 腫瘍
の良悪性の鑑別や治療効果の判定に用いられている。しかし, ADC 値は, 装置や設定条件によって異
なる。そのため, ADC 値の評価基準となるファントムを作製し, 臨床で計測されている ADC 値が正
確なものであるのか検証する必要がある。本研究では, 拡散現象を正確に捉えることができる 3T-MR
装置を用い, ADC 値計測に際して基準となるファントムを開発した。 
材料と方法 
ファントム作製 
蒸留水にスクロース（S0389-500G, Sigma）を加え, 加熱・溶解し, 容器（No1-4628-11, AS ONE Co.）
に封入したものをファントムとした。スクロース溶液の濃度を変化させることで, 臨床で報告されて
いるあらゆる病変や正常組織の ADC 値と同等の値を計測するため,スクロース溶液濃度は 0-1.2M で, 
0.2M ごと, 計 7 濃度作製した。  
ファントムの加温 
ADC 値は温度によって変化するため, ファントムを体温（37°C）を含む 28-39°C に加温した。ファ
ントムに温度計（FluoropticTM Thermometer m600; Luxtron Co., Mountain View）を挿入し, 約 5 分に 1°C
上昇するように温度を調整しながら, ADC 値を計測するための拡散強調画像（DWI）を撮像した。 
DWI 撮像 
3T-MR 装置（Magnetom Skyra; Simens）を使用し, 温度が 1°C 上昇するごとに, b = 0-3000 s/mm2（300 
s/mm
2 間隔）の計 11 枚の DWI を撮像した。 
平均信号強度の計測 
各温度で撮像した全 DWI に, 7.27×7.27mm の関心領域を設定し, Image-J software （National Institutes 
of Health）を用いて内部の平均信号強度を計測した。 
ADC 値計測 
縦軸に平均信号強度の自然対数, 横軸に b 値（DWI を得るための条件）のグラフを作成し, ADC 値
 を最小二乗法で求めた。この際, R2 乗値を算出し, 正確な信号強度が計測できる b 値の範囲で算出し
た ADC 値を求めた。 
「任意のスクロース濃度および温度での, ADC 値を求める計算式」作成 
任意のスクロース溶液の濃度や温度を入力することで, ADC 値が算出できる計算式を作成 
した。計算式作成の際には, 上記 ADC 値計測によって求めた ADC 値を使用した。 
  ①各ファントムにおいて, 縦軸 ADC 値, 横軸温度のグラフを作成し, 一次近似式を得た。 
②縦軸に一次近似式の傾き, 横軸にスクロース濃度のグラフを作成し, 四次近似式を得た。 
③縦軸に一次近似式の切片, 横軸にスクロース濃度のグラフを作成し, 四次近似式を得た。 
④2 つの四次近似式から「任意のスクロース濃度・温度での ADC 値を求める計算式」を作成 
した。 
再現性の確認 
計算式の再現性を確認するため,ファントムを別途 3 セット作製し, DWI を撮像, 平均 ADC 値を算
出した。「a. 計算式を作成するための ADC 値」, 「b. 任意のスクロース濃度・温度での ADC 値を求
める計算式によって得られたADC値」, 「c. 再現性を確認するために作製したファントムの平均ADC




①「任意の温度, スクロース濃度で, ADC 値を求める計算式」を作成することができた 
（Figure 1）。②温度低下, 濃度上昇につれ, 計算式で求めた ADC 値は低値となった。 
③a.と b.を比較した結果, 両者は非常に近い値であった。 
④b.はすべて, c.の 3SD に含まれていた。 
  Figure1. 「任意の温度, 濃度で, ADC 値を求める計算式」  
 
考察 
スクロース溶液の濃度を変化させたファントムを作製し , 臨床で報告されている  
各種病変や正常組織のADC値と同等の値を計測することができた。ADC値は温度の  
影響を受けるが , 異なる温度下でADC値を計測した場合にも対応できるよう , 溶液 
の濃度と温度を入力することで , ADC値の算出が可能な計算式を作成できた。これに  
より , 本ファントムは他施設・他装置においても適応でき , 臨床において , 病変の  
ADC値が正確に測定されているか否かを評価することができると考えられた。また ,  
MR装置の品質管理・保証への応用や , ファントムのADC値が生体の腫瘍組織 , 正常 
組織のADC値に対応（Table 1）していることから , 今後 , 部位別・病変別のファントムを作製するこ










































複数の DWI から、拡散の程度を計算し、数値化したものが見かけ上の拡散係数（ADC 値）で、病変
の良悪性の鑑別や、治療効果の判定に有用とされている。3T-MR 装置の開発によって、DWI の撮像
条件を詳細に設定できるようになり、正確な拡散現象を捉えることが可能となった。臨床では、3T-MR
装置で計測された正常組織や腫瘍組織の ADC 値に関する報告が、 
いくつかなされているが、撮像装置や撮像条件によって ADC 値は異なることから、正確な値である
か否かは議論の余地がある。正確性を検証するには、ファントム実験のように in vitro で ADC 値を
計測する必要があるが、これまでにそのような報告は見られなかった。 
本研究の目的は、3T-MR 装置において、ADC 値に影響を与える温度変化に対応した ADC 値を示
すファントムを作製することである。 
物質の拡散係数は、Stokes-Einstein の式：D = kt / 6πηr｛k = Boltzmann constant (1.3805 ×10-23 





する必要がある。そこで、体温を想定した 28 ~39˚C にファントムの温度を設定し、1˚C 毎に DWI
を撮像した。通常、臨床で用いられる ADC 値は、MR 装置上で自動に算出され、計算式を公開して
いないメーカーも多い。本研究では、撮像した DWI から ADC 値を最小二乗法で算出した。また、
算出した ADC 値を用い、溶液の濃度と温度を入力することで、ADC 値の算出が可能な計算式を作
成した。 
計算式から得られた ADC 値は、再現性を確認するために別途作製したファントムで計測 
した ADC 値と同等で、計算式の正確性を確認した。 
本研究で得られたファントムの ADC 値は 0.67×10-3 ~ 2.47×10-3 mm2/s（37 ˚C）だった。この値は、
臨床で報告されている各種疾患の ADC 値を含んでおり、本研究で作製したファントムを用いることで、
病変の ADC 値が正確か確認できることを示している。また、本論文で作製したファントムは、MR 装
置の品質管理・保証においても、施設間、装置間の均霑化を図ることができるなど、幅広い応用が期
待できる。よって、審査委員会は本論文に博士（歯学）の学位論文としての価値を認める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
